Gaffelbild vid misstanke om inkongruent fotledsgaffel efter Weber B fraktur

Utfores pa begéran av ortoped nar en fotled &r radiologisk kongruent vid Weber B fraktur, men
anamnesen eller klinisk undersékning inger misstanke om inkongruens.
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