
  
Vårddokument | Vårdrutin 

Röntgenhandboken 

Sida 1 (1) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

REGION NORRBOTTEN 

DOKUMENT-ID 

VARD-5-7722 

VERSION  

8.0 

GODKÄNT DATUM 

2023-12-20 

ANSVARIG 

MARIA BERGKVIST 

PROCESSLEDARE 

SANDRA JÄRNKÄRNA 

 

Shuntjustering / shuntkontroll 
Indikation Kontroll och justering av shunt innan och efter MR undersökning 

 

Det är viktigt att operationsbeskrivning finns innan patienter med shunt 
genomför MR-undersökning. Det skall finnas upplysningar i remissen 
eller tillgänglig för ansvarig MR-läkare om vilken shunt patienten har 
inopererat och vad det senast inställde öppningstrycket skall vara. 

Patienter med shunter som påverkas av MR ska ALLTID kontrolleras 
före och efter MR-undersökning. 

MR personalen kompletterar MR remissen med två undersökningar 
med Skalle (KRÅ 601) för dokumentation av shuntkontroll/justering 
även om genomlysning inte är utförd och inga bilder lagras i PACS. 

 

De vanligaste typerna av VP-shuntar hos våra patienter är Strata och 
Codman Hakim. Det finns också andra leverantörer av VP-shuntar som 
påverkas av MR och innan de undersöks med MR måste NKK kontak-
tas (090 785 00 00) för att säkerställa om utrustning för justering finns. 

För andra leverantörer – var god se referensartikel nedan. 

 

Sunderby Sjukhus har utrustning för att  

 

 Codman Hakim shunt – kontrolleras och justeras i genom-
lysning. Utrustning för kontroll/justering finns på genomlys-
ningens manöverrum (GL1SY).  

o Gå till dokument Skalle genomlysning 

o Användarmanual Codmam Hakim shunt 

o Avläsning av Codman Hakim shunt (genomlysning) 

 

 Codman Certas shunt – kontrolleras och justeras utan ge-
nomlysning. Utrustning för kontroll/justering finns på MR ma-
növerrum.   

o Presentation: Codman Certas shunt  

 

 Strata shunt – kontrolleras och justeras primärt utan genom-
lysning, men shunten kan kontrolleras/verifieras i genomlys-
ning vid behov. Utrustning för kontroll/justering finns på MR 
manöverrum (MR1SY). 

o Gå till dokument Skalle genomlysning 

o Presentation: Strata shunt 

o Film: Avläsning och justering av Strata-shunt 

o Avläsning av Strata Shunt (genomlysning) 
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