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TAVI datortomografi 

KRÅ-kod RTG-877 DT TAVI 

Utförande enhet Sunderby sjukhus (DT1SY GE Revolution CT) 

Frågeställning och 

indikation 

Utredning av aortaklaff och aorta inför eventuell TAVI 
(Transcatheter Aortic Valve Implantation) 

Kontraindikation - 

SVF - 

Obligatorisk remiss-
information 

Lägg in ”nusthorax” som kopia mottagare i VAS-remis-
sen 

Kreatinin 

Alternativa metoder Ingen 

Patientförberedelser Uppvätskning inför DT-TAVI (Hjärtsjukvårdens rutin) 

Inget kaffe eller koffein innan undersökningen 

Patient eftervård Ingen särskild. 

Stråldos Medel. 

Stråldos till foster Medel. 

Strålhygien - 

Metodbok Revolution CT 

Tilläggsinformation Efter avslutat undersökning skickas bilderna omedelbart 
från IDS7 till Teleradiologidestination “NUS Umeå”(inte 
till “NUS Umea thorax”). 

 

Guidelines TAVI/TAVR 

Determination of the aortic annulus plan in CT imaging 

Svar Kommunikationsrutin för DT TAVI undersökningar 

DT TAVI i AW-server. 

Beräkna Calcium Score i AW-server 

Referens Kärldiameter 

Kostnad Medelkostnad datortomografiundersökningar 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Intern%20alla/Diagnos/ICD10/Uppv%c3%a4tskning%20inf%c3%b6r%20DT-TAVI%20VO%20hj%c3%a4rtsjukv%c3%a5rd%20SY.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-radlan/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-410
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https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-radlan/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1934
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-radlan/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-413
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10763
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