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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS 

Operationsavdelningen Sunderby sjukhus VARD-5-9450, 6.0 Perioperativ process 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2024-02-08 Marie Säfsten Marie Säfsten 

 Esofagoscopi - Arbetsrutin, AnOpIva, Sunderby sjukhus 

 

 

Iordningställande av operationssal 

 Ta in Gastroscopistapeln (Fuji, placerad i sambandsytan modul 310-312) 

Flexibla scopet hänger i torkskåpet E-modulens sköljrum. 

 Ta in Esofagovagnen, placerad i sambandsytan 310-312 

 Operationsbordets huvudände skall vara inåt salen. 

 Ljuskälla placeras till vänster om operatören vid patientens huvudände 

 Sug placeras till höger om operatör vid patientens huvudände. 

 Gastroscopistapeln placeras på höger sida om patientens huvudände 

 

                                                          

Iordningställande av Operationsbord  
 Planbord 

 Gelring under huvudet 

 

 

 

Patientens läge på operationsbordet  
 Vuxna; Patientens huvud i kant med huvudplattans övre del. 

 Barn; Patientens axlar i kant med operationsbordets övre del där huvudplattan tar vid. 

 

Tvätta och klä 
 Nej 

 

 

Observera 

Instrumenterande operationssjuksköterska skall ombesörja att gastroscopet spolas 

 Igenom samt använder tillhörande rengöringsadapter för rätt scop ordentligt vid avslutad  

scopi och därefter borstas igenom – gärna med dubbeländad 

Rengöringsborste samt diskmedel (blå pumpflaska) som finns i sköljrum E  313-315 mod.   

Endoscopet diskas i endoscopidiskmaskin på E- mod . 
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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, VERSION PROCESS 

Operationsavdelningen Sunderby sjukhus VARD-5-9450, 6.0 Perioperativ process 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2024-02-08 Marie Säfsten Marie Säfsten 

PLOCKKORT: ESOFAGOSCOPI 

OPERATIONSKOD UJC 02 (RIGID)        UJC 12 (FLEXIBEL) Antal Hylla 

INSTRUMENT Esofagoscop – väljs i samråd med operatö-
ren 

 EsofagoScopivagn 

 Handtag  Esofagoscopivagn 

 Tänger – väljs av operatör  Esofagoscopivagn 

 Esofago –sug (skall stämma med scopets längd)  Esofagoscopivagn 

    

 Gastroscop –använd Fuji i första hand  E-mod Torkskåp i 

sköljen 

 Kopp B6 1 53:6 

 Medicinkopp ( 3 st/påse) 1 53:6 

 Fiberljuskabel 1 53:3 

    

STERILT MATERIAL Sugslang k/K med siliconkoppling 1 Stf, 

 Ophanduk utan klister 1 Stf 

 Kompresser med röntgen 10x10 cm orange 1 Stf 

 Antifog 1 Stf 

 Handskar  sal 

 Tandskydd - engångs  Esofagovagn samt 

Förråd skåp 3  

D -mod 

FRÅN LÄKEMEDELS 

FÖRRÅDET 

Xylocain 2 % (gel) 

Endopurin (finns på gastroscopistapeln samt i 

tillbehörsvagn gastro/bronco sambandsyta D-

mod 

  

    

ÖVRIGT 

 

 

                                      EV 

Ljuskälla 

Gastroscopistapel 

Sug 

 

PAD-burk + remiss 

  

Sambandsytan 310-

312 

    

    

    

    

    

    

    

    


