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Markering och kassering av BioRaCe-
instrument 

Syfte 

Denna rutin ersätter fabrikantens kasseringsrutin som återfinns i BioRaCe-

manual på sidan 10-11. 

Omfattning 

Allmäntandvård 

Rumsrutiner för tandläkarteamet 

 Tandläkaren inspekterar filarna. Letar efter defekter i instrumentens 

form och spets. 

 En synlig defekt på en fil = kassera den direkt och ta ett nytt instrument 

att rensa med. 

 Tandläkaren markerar filanvändningen, klipp/dra blad ur SMD-

diskarnas “blommor”. 

 Tandläkarteamet kasserar utgångna och defekta instrument inne på be-

handlingsrummet.  

De läggs i den gula kanylbehållaren. 

Markering 

 Klipp två “blomblad” ur den blå SMD-disken på filställets lock när en 

molar rensas. 

 Klipp ett ”blomblad” ur SMD-disken på filställets lock när tand med 1-2 

kanaler rensas. 

 Filarna som har en egen grå SMD-disk med 8 blad markeras var för sig 

då de används. 

 Om BR 4C eller BR 5C används, klipp 4 blomblad per tand som rensas. 

 Om BR 6 eller BR 7 används. Klipp 2 blomblad per tand som rensas. 

Kassering av instrument på behandlingsrummet 

 Instrument med defekt i form kasseras direkt. 

 Efter 4 klipp är den blå SMD-disken på filställets lock slut. Kassera då 

alltid filarna BR0 till BR5 som ett set. Kasta alla 6 filarna. 

 Filarna som har en egen grå SMD-disk kasseras var för sig då den filens 

blomma är bladlös. 

Avdukning efter besöket 

 Tryck fast filställets SMD-disk på en av filarna BR0 till BR5 när be-

handlingen är klar så att den blå SMD-disken alltid följer med de sex fi-

larna genom hela sterilhanteringen. 

 Skicka också ut övriga använda filar med sina grå SMD-diskar kvar på 

filskaften. 


